RENOVA S.A.

REG-LAB-02
Sistema para el Aseguramiento de la Calidad
CERTIFICADO DE ANALISIS (COA)
METODO DETERMINACION VALOR OBTENIDO ESPECIFICACION
-LAB-04 GLICEROL BASE SECA 100,00 % m/m lE/iEn,(]/A%=99'OO % m/m ; LSE (A)=101,00
I-LAB-04 | GLICEROL TAL CUAL 99,92 % m/m LIE (A)=99,70 % m/m
I-LAB-09 | AGUA 0,08 % m/m LSE (A)=0,30 % m/m
AOCS COLOR APHA 4 LSE (A)=10
Ea9-65
LIBRE DE PARTICULAS Se acepta la observacién de [CUMPLE] en
wistaL CUMPLE adelante. (Criticidad A)
ACIDOS GRASOS Y ESTER 0,56 ml NaOH LSE (A)=1,00 ml NaOH 0.5N
I-LAB-03
0.5N
UspP IDENTIFICACION A - IR CUMPLE Se acepta la Qt_:s_ervacic')n de [CUMPLE] en
adelante. (Criticidad A)
IDENTIFICACION B - Se acepta la observacién hasta [< 0.10
I-LAB-3 DIETILENGLICOL < 0.10 % %] inclusive. (Criticidad A)
IDENTIFICACION B - Se acepta |la observacion hasta [< 0.10
HLAB-17 | e ENGLICOL < 0.10 % %] inclusive. (Criticidad A)
- IDENTIFICACION C - GC Se acepta la observacion de [CUMPLE] en
HLABay CUMPLE adelante. (Criticidad A)
I LAB 07 CLORUROS < 10 PPM Se acepta la observacion hasta [< 10

PPM] inclusive. (Criticidad A)

Referencias: LIE=Limite Inferior de Especificacién \ VN=Valor Nominal \ LSE=Limite Superior de Especificacion \ (A)=Criticidad Alta.
* valores Fuera de Especificacion.

Analista:Sergio Monzon
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RENOVA S.A.

REG-LAB-02
Sistema para el Aseguramiento de la Calidad
CERTIFICADO DE ANALISIS (COA)
METODO DETERMINACION VALOR OBTENIDO ESPECIFICACION
LIMITE DE COMPUESTOS Se acepta la observacidon hasta [< 30
USF CLORADOS < 30 PPM PPM] inclusive. (Criticidad A)
i el SULFATOS Se acepta la observacion hasta [< 20
I41AS%5 < 20 ppm ppm] inclusive. (Criticidad A)
O am. METALES PESADOS (como Pb) Se acepta la observacion hasta [< 5 PPM]
HAERE <5PPM inclusive. (Criticidad A)
1-LAB-14 - | RESIDUO DE INCINERACION 0,010 % m/m LSE (A)=0,010 % m/m
COMPUESTOS RELACIONADOS - % Se acepta la observacién hasta [< 0.10
HLAB-17 | e BUREZAS INDIVIDUALES < 0.10 % %] inclusive. (Criticidad A)
COMPUESTOS RELACIONADOS - & Se acepta la observacién hasta [< 1.0 %]
I-LAB-17 IMPUREZAS TOTALES <1.0% inclusive. (Criticidad A)
oA COLOR USP Se acepta la observacion de [CUMPLE] en
HLAEAR CUMPLE adelante. (Criticidad A)
I-LAB-11- | GRAVEDAD ESPECIFICA (25/25) 1,2614 LIE (A)=1,2490

Referencias: LIE=Limite Inferior de Especificacién \ VN=Valor Nominal \ LSE=Limite Superior de Especificacion \ (A)=Criticidad Alta.

* valores Fuera de Especificacion.

Analista:Sergio Monzon
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